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[摘  要]  目的: 制备表征多金属氧酸盐 ( POMs) 纳米粒子掺杂的羟基磷灰石骨替代材料, 并对其性能进行
探讨。方法: 用小鼠和白化兔, 通过急性毒性实验、热原实验、皮内实验进行生物相容性检验。结果: 材料为
棒状, 平均粒径为 20 nm, 长度为 100 nm 左右。尺寸与人骨更接近, 且 POMs 纳米粒子掺杂的壳聚糖/羟基磷灰
石 ( CS/ nano-H AP) 复合材料无热原性, 无毒, 受试材料浸提液无刺激性。结论: 此多金属氧酸盐纳米粒子掺
杂的羟基磷灰石骨替代材料具有良好的生物相容性。这种材料与骨组织结合是一种骨性结合, 具有较高的界面
强度。
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Biological characteristics of artificial bones
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Abstract: Objecti ve  To synthesize a novel polymer POMs-CS/ nano-H AP and study it s biocompatibility and safety.
Methods The biocompatibility was evaluat ed through the exper iments including acute systemic to xicity test,
py ro gen, intr acutaneous test. Results  T he cr ystals of POMs-CS/ nano-HAP w ere equal on sizes, which average
diameter was 20 nm and leng th w as 100 nm. By comparing , the polymer w ere better t han tho se repor ted, w hich
were closer to the natur al bone. T he mater ial had no tox icit y, no ir rit ation to skin. Conclusion The POMs-CS/
nano-H AP ar tificia l bone po ssesses excellent bio compat ibility.
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11 1  试剂与仪器  乙醇、碳酸钙、磷酸氢钙均为
分析纯。X-射线衍射 ( XRD) 测定使用日本理学
D/ max-RB型 X-射线衍射仪, 红外光谱测定使用
MagnaFT-IR560傅里叶变换红外光谱仪, KBr 压
片, 透射电镜 ( TEM ) , 使用 Hitach-i H7500 型电
子显微镜, 加速电压 80 kV, 铜网 ( 孔径为
01067 nm) , 万能材料实验机 (深圳) 。
11 2  多金属氧酸盐纳米粒子掺杂的 HAP 骨替代
材料的制备  采用水热合成的方法, 将 CS、
CaCO 3、CaHPO 4 # 2H 2O、Ca3P 2W18O 62、H 2O 按
摩尔比 1 B 1 B 3 B 1 B 500的比例混合放入 30 mL
反应釜中, 通氮气 10 m in, 排尽反应釜中氧气。
按照 5 e #min- 1进行程序升温至 200b, 恒温 72 h,
按照 5 e #min- 1进行程序降温至 25 e 。过滤并用
蒸馏水洗涤, 在 80 e 真空干燥。
11 3  力学性能检测实验  复合材料的力学性能测
试均在微机控制万能材料实验机上进行。所有试样
在测试前, 均在 30 e 烘箱中烘 8 h, 以消除水分对
试样力学性能的影响。
11 4  急性毒性实验  将上述制备的 POM s掺杂的
CS/ nano-HAP 复合材料高温、高压 ( 1 215 e 、
2 h)按重量比用生理盐水配成 4%及 20%的混悬
液。30只健康昆明小鼠, 雌雄各半 (由吉林大学
实验动物中心提供) , 体重 ( 18 ? 2) mg , 随机分
3组, 每组 10只。两实验组动物采用一次性灌胃
这 2 种浓度的混悬液 01 5 mL, 相当于 1 000 和
5 000 mg # kg- 1 ; 对照组给予生理盐水。分别于给
药前及给药后测量动物体重变化并观察各种反应。
11 5  热原实验  将 POM s 掺杂的 CS/ nano-HAP
复合材料按重量比用生理盐水配制成 5%的混悬
液, 高温高压消毒, 并在 121 e 下保温 1 h, 然后
将混悬液在 2 500 r # min- 1下离心, 取上清液于
38 e 温箱中保存备用。取白化兔 (体重 21 0 ~
21 4 kg) 3只, 按中国药典 2000 年版第二部附录
XZD热原检查法, 每隔 30 min 用精密度为 01 1 e
肛温计测兔体温 3次, 取其平均值为正常体温。测
定正常体温后 15 m in 内, 自耳缘静脉缓注材料提
取液10 mL # kg- 1 , 每隔 15 min 测肛温 1 次, 共
3次, 以 3次体温最高 1次减去正常体温, 即为该
兔体温的升高值。
11 6  皮内实验  取 POM s 掺杂的 CS/ nano-HAP
复合材料 5 g 加入 10 mL 生理盐水, 高温高压消
毒, 离心 5 min 取上清液受试, 用生理盐水做对
照, 取白化兔 2只, 体重 ( 11 96 ? 01 2) kg, 脊椎
两侧剪毛, 左侧用浸提液在皮内注射 10 个位点,
每点 1 mL, 右侧注射同样剂量生理盐水, 观察注
射点 24、48和 72 h后局部皮肤情况。
2  结  果
21 1  多金属氧酸盐纳米粒子掺杂的骨替代材料的
表征  多金属氧酸盐纳米粒子掺杂的骨替代材料的
红外光谱如图1所示, 从图中可以看出, 纳米线的





Fig. 1 FT- IR spect rum of sample
21 2  XRD测试结果  图 2显示出多金属氧酸盐纳
米粒子的特征峰, 图 3出现多金属氧酸盐纳米粒子
的特征峰, 也出现了 HAP 的特征峰 ( 251 8b、
311 3b和 491 1b)。多金属氧酸盐纳米粒子掺杂的骨
替代材料的特征峰的最强峰为 ( 261 8b)。根据
Scherrer 公式: D= 01 9K/ ( cosH# B) , 式中 D 为
粒径尺寸 ( nm ) , K为 X-射线波长 ( nm ) , 为
01 15406 nm, H是最强峰角度, 为261 8b, B是在此
角度上衍射峰的宽化, 其数值可由下面公式计算:
B2= Ba2 - Bb 2 , 式中 Ba 和 Bb 分别是被测样品和标
准样品的最强峰的半高宽, 由上述两式估算棒状晶
体粒径尺寸为 20 nm 左右。与透射电镜得到的结
果完全一致。
21 3  形貌分析  透射电镜照片中 (见图 4) 中可
见, 所得到的多金属氧酸盐纳米粒子掺杂的骨替代
材料的晶体呈棒状, 分散均匀, 而且在尺寸是均一
的。长为 100 nm, 直径大约为 20 nm。较以往报
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道的 nano-HAP 形状和尺寸, 其更接近自然人骨
中的 nano-HAP 晶体。通过大量晶体的长度和粒
径比较, 说明长度为 100 nm、直径大约为 20 nm
的晶体最多。
Fig. 2 XRD of polyoxometa late nano par ticle Fig . 3  XRD of Substitution material in bone fr actur e
including po ly oxometalate nano part icle
Fig . 4  TEM pho tog raphs o f Substitution mater ial in bone
fracture including polyoxometa late nano par ticle
A: @ 50; B: @ 100
21 4  力学性能的测试  从表 1 中可以看出多金属
氧酸盐纳米粒子 ( POMs) 掺杂的骨替代材料对于
提高 CS/ nano-HAP 复合材料的弯曲强度、剪切强
度有利, 力学性能高于自然骨, 并高于已报道的
nano-HAP 复合材料的力学性能数据。
21 5  急性毒性实验  实验动物 2周内一般状况良
好, 活动、食欲正常, 呼吸平稳, 无惊厥、瘫痪、
呼吸抑制、腹泻、运动减少、体重下降和死亡现
象。给药高、低剂量组动物均无死亡, LD 50未检
出。本实验中受试药物用量达 5 000 mg # kg- 1 ,
按规定属实际无毒。
21 6  热原实验  从表 2 中可见实验动物体温升高
辐度均低于 01 6 e , 并且实验动物中体温升高的总
数为 01 7 e , 低于 11 4 e 。表明受试物符合药典标
准, 可以认为 POMs掺杂的 CS/ nano-HAP 复合材
料不含致热原物质。













( P / GPa)
Cut t ing
intensity
( P/ M Pa)
Natu ral bon e 22. 00 1. 40 8. 00 1. 10 17. 00
CS/ n ano-HAP 63. 21 3. 53 54. 22 2. 51 22. 82
POMs+ CS/ nano- HAP 79. 78 4. 68 67. 66 4. 39 26. 38
T ab1 2 The result of pyr eto gen
Group Weight ( m/ kg) Dose ( V / m L) T 0 T1 T 2 T3
1 1. 9 19 39. 0 39. 1 39. 2 39. 2
2 1. 8 18 38. 9 39. 0 39. 2 39. 2
3 2. 0 20 38. 9 39. 0 38. 9 39. 1




3  讨  论
多金属氧酸盐是一类优良的受体分子, 多金属
氧酸盐化学的应用现已跻身于材料科学和药物化学




分散性都较以前文献 [ 6]报道的更好, 与自然人骨中




时 POM s具有抗病毒活性, 弥补了以往骨材料抗
病毒活性差的缺憾。生物相容性实验表明: POM s
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彩色多普勒超声诊断 30例急性阴囊病变
大连医科大学附属第二医院超声科  张宇虹, 夏稻子, 林  萍, 高  林, 礼广森
本科应用彩色多普勒超声技术 ( color Doppler flow image, CDFI ) 诊断 30 例急性阴囊病变, 现报道如下。
1  资料与方法
①一般资料: 本院住院及门诊急性阴囊病变患者 30例, 年龄 17~ 65 岁。患者症状主要以阴囊疼痛为主。②仪器与方
法: 采用仪器为 GE Viv id 7 及飞利浦非凡彩色多普勒超声仪, 探头频率为 5~ 14MH z 及 5~ 12MH z。检查采用仰卧位 , 充
分暴露阴囊, 适当撑托睾丸, 左右对比扫查。二维超声主要观察睾丸及附睾的大小、回声改变以及是否并发鞘膜积液等。
CDFI显示睾丸及附睾血流情况, 观察血流信号是否消失、减少或增多。
2  结  果
30 例患者均为单侧病变, 睾丸扭转 10例, 急性睾丸炎 2例, 急性附睾炎 14 例, 急性睾丸炎并发附睾炎 4 例。10 例睾
丸扭转均经手术证实, 其中 8 例术后恢复正常, 2 例发生坏死切除睾丸。急性睾丸炎及附睾炎均经临床及随诊观察证实诊
断。CDFI表现: 睾丸扭转示睾丸内血流信号消失; 急性睾丸炎示睾丸内血管扩张, 血流信号明显增多, 呈彩球状; 急性附
睾炎示附睾血流信号明显增多。二维超声表现: 睾丸扭转中 2 例坏死睾丸实质回声不均匀, 可见局限的坏死灶, 8 例与正
常睾丸表现一致; 急性睾丸炎表现为睾丸增大, 可见片状低回声区; 急性附睾炎表现为附睾增大, 以尾部为主, 内回声不
均匀, 有的可见不规则液性暗区。5例睾丸扭转及所有急性睾丸炎和附睾炎均伴有鞘膜积液。
3  讨  论
急性阴囊病变在临床并不少见, 主要包括睾丸扭转、急性睾丸炎及急性附睾炎, 急性睾丸炎常并发附睾炎。睾丸扭转
又称精索扭转, 因精索扭转造成睾丸血液循环障碍, 从而引起睾丸缺血乃至坏死。睾丸扭转一旦发生就应在短时间内明确
诊断进行手术, 超过 24 h 睾丸大多数发生坏死。而急性睾丸炎及附睾炎不需要手术治疗。但临床缺乏特异性体征, 仅依靠
病史和体格检查往往会造成误诊。
CDFI可以清楚地显示睾丸及附睾内的血流情况。本研究中 10 例睾丸扭转睾丸内血流信号消失, 除 2 例睾丸发生坏死
外, 其余的二维声像图与正常睾丸并无明显差别。所以 CDFI 对睾丸扭转的诊断具有决定性作用。急性睾丸炎及附睾炎的
CDFI表现与睾丸扭转正相反, 表现为血流信号明显增多, 结合病史和二维声像图表现基本可以明确诊断。但是对于睾丸
扭转要注意假阳性和假阴性的问题。主要是由于仪器调整不当、睾丸发生不全扭转或扭转后松解所致。仪器调整要注意彩
色增益要适当, 彩色速度标尺要合适 (一般 5~ 6 cm # s- 1 )。不全扭转或扭转后松解并不常见, 诊断往往存在困难, 尚需
密切结合临床并随诊观察。总之, CDFI对于急性阴囊病变的诊断和鉴别诊断具有重要价值, 是首选的影像学检查方法。
(邮编: 辽宁 大连 116024)
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